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1 * ZASTOS CWANIE 



Miernik dobrooi typu MQL-6 jest przeznaozony do pomiaru 
dobrooi, lndukoy jnoaci, pojemnodoi wXasnej oewek 1 dXawikdw 
oraz vjapdXozynnlka strat kondensator6m. 

Przy zastosovsaniu dodatkowego wyposa&enia mo&na wykonad 
pomiary wapdXczynnika strat oras espdXozynnika przenikalnodoi 
dieiektryoznoj materiaXdw stalyoh 1 oiekXyoh* 

Miernlk dobrooi MQL-6 znajduje zastosowanie a Xaboratoriaoh 
naukowo-badawozyob i zakXadowyoh przy teohnioznej kontroli 
jakodoi materiaXdw 1 podzeapoXdw. 

2<> QPIS TECHNIC ZNI 

Dzialanie miernika dobrooi typu MQL-6 opart# jest na wyko- 
rzystaniu zjawlska przepi^oia wyst^puj^oego w szeregowym 
obwodzie rezonansowym. 

Obwdd rezonanaowy tworzony jest przez reguiowanq pojemnodd 
kondensatora pomlarowogo miernika oraz doX^ozan^ s zewn^trs 
indukoyjnosd /cevvk§/. Obwdd zaaiiany jest napi$oiem z genera- 
tore o stabiXizowanej ampXitudzie poprzez szerokopasmowy 
transformator opornodoi i skokowo reguiowany dzieXnik napi$- 
oia okrediajqoy ustawiany zakres pomiaru dobrooi* 

Napi^oie wystfpuj^oe na kondensatorze poniarowym jest 
mierzone s zero ko pa snowy m woXtomierzen o wieXkiej opornodoi 
wejdoiowej, ktdrego wskainik jest wyoeobowany a wartodaiaoh 

Q. 

Do pomiaru maXyob emian wartodoi Q sXuiy ukXad kompensaoji 
A Qo 
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4 b DANE TECHNIC ZNE 



Zakres oz§stotliwo6oi 


30 kHz ... 75 MH* 


DokJtadnoed akalowania 
cz§stotliwo6ol 


* 1 % 


Zakraa pomiaru dobrool 


5... 1000 


Podzakresy poniaru dobroolf 


5.. *50 



20. ..100 
50. ..JOO 
200... 1000 



Dokladnodd poniaru dobrool 




m zakrasia Q - 5... 300 


7 o« • o 


n zakraaia Q « 300...1000 


10, .• 29 * 


Zakraa poniaru d Q 


0# • « •‘100 


Podzakresy poniaru d Q« 


0# at * 3 
0... * 10 
0... ± 30 
0... ± 100 


Zakres poniaru lndukoyjnodolt 


0,06 yUH ... 56 nH 


Dokladnodd pomiaru Indukoy^no- 
6oli 


t 3% 


Zakraa regulao;Ji kondensatora 
pomiarowego 


30 ... 500 pP 


Dokladnodd ska Iowan la 
kondensatora pomiarowego 


1% * 1 pP 


Zakraa ragulao^l praoyzara 


i 5 pp 


Dokladnodd akalowania 
praoyzara 


± 0,2 pP 
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ArLuxzy 


5 



ZasiXani# 

Wyniary 

Masa 



220 V /110 V/ t 5 VI 
lub 3 x 3H12 /13,5 V/ 
330 x 260 x 140 «» 

6 kg 



5. WTP06A£BNIB DODATKOffB /na * sp#o Jains sandwlsnis/ 
konpXet oswsk poniarowyoh typu CPQL-6. 

6. INFORMACJA HAH PLOW A 

miORGAt 

ZJednoozon© ZsspoXy Gospodaross 

ZakXad Produkoji Aparatury EXsktronioansJ 

50-950 WrooXaw, ul. Tarnogajaka 11/13 

DOSTAWCA KRAJOWYt 

Biuro Zbytu Sprz§tu Poniarowo-KonfcroXnsgo "Moraast** 

60-967 Poznad, AX.Arnii CzsrwonsJ 66/72. 

EKS PORTER l 

Przedsi^bioretwo HandXu Zagranioznego "Mstronsx" 

00-650 Warszawa, AX. JsrozoXimskis 44* 

i 

1 

f 

Zastrzega ai§ no£Xi»o66 wprowadzonla Mian konstrukoy Jnyoh s 

1976 r. J 
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